
FPD Ｃｏｎｓｏｌｅ
Ｆ－ＲＩＳ 相乗り

別紙２：四つ切FPD拡張 システム図

FPDシステム2管球 立位・臥位
照射野連動・上下連動

一般撮影室（骨） 一般撮影室（胸）

FPD 17*17

・FPD 12*10（四つ切）
・既存の骨・胸両方のコンソール
で撮影が可能な物品を納品すること

※赤枠部分が新規導入範囲
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